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01-EN ENGLISH TRANSLATION

BAB2 for original Stainless-Steel Bond A Braid,

RET for 0.011 Retainium and XLRET for 0.016
Retainium

INDICATIONS FOR USE: Bond-a-Braid® and Retainium®
are intended for use as a lingual retainer wire for retaining
tooth position after orthodontic treatment. Retainium can
be used on patients with known nickel allergies.

Bond A Braid is not indicated for individuals with nickel
allergies. Retainium is not indicated for individuals with
known titanium allergies.

INSTRUCTIONS FOR USE:

ENAMEL PREPARATION Prophy the enamel surfaces
with 1st & Final® pumice. Rinse and dry. Sandblast the
lingual surfaces of the teeth. Etch the enamel surface for
30 seconds. Rinse and dry thoroughly.

APPLICATION OF BONDING RESIN: Apply one coat of
Assure Plus® to each prepared tooth and stroke over to
ensure penetration. Lightly air dry.

WIRE DELIVERY:

Step 1. Cut a piece of Retainium wire to the desired
length.
Step 2. Make a 45° bend in a gingival direction at the
end of the splint, approximately 2-3 mm. This bend helps
contour the wire and locks it into the adhesive, preventing
any potential sliding.
Step 3. Holding the Retainium splint on its inciso-gingival
edge with a flat plier, gently sweep a curve gingivally to
match that of the lingual surface.
Step 4. Holding the Retainium splint on its flat edge with
same flat plier, gently sweep a curve bucco-lingually.
Step 5. Using floss interproximally, hold the Retainium
splint against the lingual surface of the teeth (fig 5).
Burnish the splint against the teeth to maximize contact
and bond into place.
Note: If Bond A Braid or Retainium® is used on the
upper 1-1 or 2-2, it is recommended that a clear
ther ic retainer be incorp with the Bond
A Braid/ Retainium® wire for best results. Bond the
retainer wire first, take a snap impression and then
construct the thermoplastic retainer.
@ Do not Re-Use. Single Use device

<&@ Fumes/dust generated from stainless steel
micro abrasion may produce irritation of the eyes and
respiratory system
<& Stainless steel dust is flammable.
WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc.
recognizes its responsibility to replace products if proven
to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc.
does not accept liability for any damages or loss, direct
or consequential, stemming from the use of or inability
to use the products as described. Before using, it is the
responsibility of the user to determine the suitability of the
product for its intended use. The user assumes all risk
and liability in connection therewith.
RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale
by or on the order of a dental professional.

02-BG BULGARIAN TRANSLATION

BAB2 3a opuruHaner Bond A Braid ot Hepbxaaema
cTomaHa, RET 3a 0.011 Retainium n XLRET 3a
0.016 Retainium

NMOKA3AHUA 3A YNOTPEEBA: Bond-a-Braid® n
Retainium® ca npegHaaHayenu 3a ynotpeba kato gbra
3a nuHreanex pMTeﬁH'bp 3a peTeHuus Ha nogpexaaHeto
Ha 3b6uTe crnea opToAoHTCKO neveHne. Retainium moxe
[Qia Ce 13Mon3sa Npu NaunNeHT! C U3BECTHYU aneprum KbM
HuKen.

Bond A Braid He e nokasaH 3a ynotpe6a npu xopa

C aneprim kbM Huken. Retainium He e nokasaH 3a
ynotpeGa Npu Xopa C anepruv KbM TUTaH.
MOKA3AHUA 3A YNIOTPEBA:

MOArOTOBKA HA EMAWNA Monupaiite
NPOUNAKTUYHO eMalNIoBUTE NOBLPXHOCTY C Nem3a

1st & Final®. Mpomwiite n nogcywere. O6paboTtete
I'IFIC‘bKOCprI;IHO NWHrBanHUTE NOBLPXHOCTU HA 3bbuTe.
Mopcywete emainoBata noBbpxXHOCT 3a 30 cekyHau.
MpomuiiTe 1 noacyLweTe WaTenHo.

HAHACSHE HA BOHOUHI-ATEHTA: HaHeceTe

eauH crnoi Assure Plus® Bbpxy Bceku NoAroTeeH 3u6

1 BTPUBAINTE, 32 Aa CE OCUTypU NPOHUKBaHE. Jleko
MO/ICYLUETE C Bb3/yX.

NOCTABAHE HA ObIrAT,

1. OTpexeTe napye oT Abrata Retainium c xenaHata
AbIDKUHA.

2. HanpageTe n3suBka 45° B rMHrMBanHoO Hanpaenexve B
Kpas Ha LmHaTa, NnpubnuautenHo 2 — 3 Mm. Tasu nssneka
nomara 3a KOHTypupaHe Ha abrata u 1 3aknio4vsa

B a[xe3uBa, kaTo ce NpeaoTBpaTsiBa NoTeHUManHo
nnb3raHe.

3. MNpuabpxaitky WwrHata ot Retainium kbm HelHNS

WHUU3anNHo-rmHrnBaneH pb6 C NSIOCKN NUHCETU, NeKo
unarerneTte U3BMBKa rmHrmBanHo, 3a ga cbBnagHe c tTasun
Ha NNHrBanHaTa NnoBbLPXHOCT.
4. Mpuabpxaiiky WnHata oT Retainium kbM HeiHns
NNochbK p1>6 CbC CbLUNTE NNOCKU NUHCETU, NEKO
uaTerneTe 3BmMeka GyKo-nMHIBanHo.
5. 3non3Baiiku KoHeL, 3a 361 anpokcumarHo,
npuabpxanTe WwuHata oT Retainium kbMm nuHreanHuTe
NOBBLPXHOCTU Ha 3b6UTE (cpur 5). Mpunenete wuHata
KbM 3b6UTe, 3a Aa Ce Cb3faae Ha MACTO MakcuManeH
KOHTaKT 1 Bpb3Ka.
3a6enexka: Ako Bond A Braid unu Retainium® ce
u3nonssaT Ha ropHu 1-1 unu 2-2, ce npenopbyYBa
npo3payeH TepmonnacTtuyeH pMTeﬁHLp Aaa skne
apmupaH ¢ abra Bond A Braid/Retainium® 3a Hait-
A0Gbp pesynTar. MbpBo huKcupaiite aaxe3uBHO
peTeHUMOHHaTa Abra, CHeMeTe 6bP3 oTneyaTLK U
cnep ToBa u3paboTeTe TEPMONNACTUYHUA PUTEHHBLP.

Na He ce uanonasa nosTopHo. U3nenue 3a
efHokpaTHa ynoTpeba

Wanapexus/npax, reHepupaHu ot

MUKpoabpasMpaHeTo Ha cTomaHata, Morat fja
npeansBIKaT IpasHeHe Ha o4uTe U AnxaTenHara cuctema
@ MpaxbT OT HepbkAaemMa cTomMaHa e 3ananum.
FAPAHLIUA: Reliance Orthodontic Products, Inc.
npu3Haea CBOsSITA OTTOBOPHOCT Aa 3aMeHU NpoayKTute,
ako ce okaxe, Ye ca aedekTHu. Reliance Orthodontic
Products, Inc. He noema OTrOBOPHOCT 3a KakBuTO 1
[ia e Bpeav unu arybu, npeku unu nocneasatu,
npousTn4awim ot yl'lOTpeﬁaTa NN HEBBL3MOXHOCTTa
3a ynoTpeGa Ha NpoAyKTUTE Taka, KakTo e onucaHo.
Mpepaw ynotpeba notpebutenst Tpsibea Aa onpeaenu
NPpUroaHOCTTa Ha NPo/yKTa 3a HerosaTa nNpeasnaeHa
ynotpe6a. MoTpebuTtensaT noema Lenus puck u
OTrOBOPHOCT BbB BPb3ka C rOPHOTO.
CAMO NO NEKAPCKO NMPEOMUCAHMUE:
®denepanHuaT 3akoH Ha CALL| orpaHnyaBa npogax6ara
Ha ToBa u3aenue camo OT Unu No Nopb4Yka Ha nekap-
cneunanucT no AeHTanHa MeauLmHa.

03-CS CZECH TRANSLATION

BAB2 pro originalni Stainless-Steel Bond A Braid,
RET pro 0.011 Retainium a XLRET pro 0.016
Retainium

INDIKACE K POUZITi: Bond-a-Braid® a Retainium®
jsou urceny pro pouziti jako lingvalni retainerovy drat pro
zajisténi pozice zubu po ortodontické lé¢bé. Retainium
muzZe byt pouzito u pacientd se zndmou nesnasenlivosti
niklu.

Bond A Braid nejsou uréeny pro jedince s nesnasenlivosti
niklu. Retainium neni uréeno pro jedince se znamou
nesnasenlivosti titanu.

NAVOD K POUZITI:

PRIPRAVA SMALTU Osetfete smaltovany povrch
profylakticky pomoci pemzy 1st & Final®. Oplachnéte

a osuste. Opiskuijte lingvalni povrchy zubl. Leptejte
smaltovany povrch po dobu 30 sekund. Oplachnéte a
dukladné osuste.

APLIKACE BONDOVACI PRYSKYRICE: Aplikujte jednu
vrstvu Assure Plus® na kazdy pfipraveny zub a uhlazenim
zajistéte penetraci. Lehce osuste vzduchem.

USAZENI DRATU:

Krok 1. Ufiznéte kus dratu Retainium v pozadované
délce.

Krok 2. Na konci dlahy vytvoite ohyb v thlu 45° v
gingivalnim sméru, pfiblizné 2-3 mm. Tato dlaha pomaha
vytvarovat drat a uzamknout ho do adheziva, aby se
zabranilo jeho jakémukoli potencialnimu posunuti.

Krok 3. Pfidrzujte dlahu Retainium na jejim inciso-
gingivalni okraji pomoci plochych klesti, jemné a plynule
posuiite ohyb gingivalné odpovidajicim zpisobem tak,
aby odpovidala lingvalnimu povrchu.

Krok 4. Pfidrzujte dlahu Retainium na jejim plochém okraji
pomoci stejnych plochych klesti, jemné a plynule posurite
ohyb buko-lingvalné.

Krok 5. PouZijte interproximalné hedvabi, upevnéte
dlahu Retainium proti lingvalnimu povrchu zub( (obr

5). Vylestéte dlahu na strané proti zubim, aby se
maximalizoval kontakt a dobfe pfilnula na misto.
Poznamka: Jestlize jsou Bond A Braid nebo
Retainium® pouzity v maxile na centralni fezaky 1-1
nebo na|l Ia(eralnl rezaky 2 2, doporucuje se, aby

byl pro dosaz vy

termoplasticky retainer inkorporovan s dratem Bond
A Braid/ Retainium®. Nejprve provedte bonding
retainerového dratu, udélejte otisk, a pak vytvoite
termoplasticky retainer.

(@ Nepouzivejte opakované Zafizeni k jednorazovému
pouziti

@@ Vypary/prach vznikajici mikroabrazi nerezové oceli
mohou drazdit odi a respiracni systém.

@ Prach nerezové oceli je hoflavy.

ZARUKA: Spole¢nost Reliance Orthodontic Products,

Inc. uznava svou odpovédnost za vyménu produktt,
pokud se ukaze, Ze jsou vadné. Spolecnost Reliance
Orthodontic Products, Inc. nepfijima odpovédnost

za jakékoli Skody nebo ztraty, pfimé nebo nasledné,
vyplyvajici z pouziti nebo nemoznosti pouzivat produkty,
jak je popsano. Pred pouzitim je uZivatel zodpovédny
za uréeni vhodnosti produktu pro zamyslené pouZiti.
UZivatel prebira veskeré riziko a odpovédnost v
souvislosti s tim.

POUZE NA LEKARSKY PREDPIS: US Federalni
zakon omezuje prodej tohoto zafizeni na zubni lékafe
nebo na jeho objednavku.

04-DA DANISH TRANSLATION

BAB2 til original rustfri stal Bond A Braid,
til 0.011 Retainium og [REF| XLRET til 0.016 Retainium
INDIKATION FOR BRUG: Bond-a-Braid® og Retainium®
er beregnet til at bruges som lingual retainer-wire til at
fastholde tanden efter ortodontisk behandling Retainium
kan anvendes pa patienter med kendt nikkelallergi.

Bond A Braid er ikke beregnet til personer med
nikkelallergi. Retainium er ikke beregnet til personer med
kendt titaniumallergi.

BRUGSANVISNING:

EMALJEKLARG@RING Renger emaljeoverfladerne
profylaktisk med 1st & Final®-pimpsten. Skyl og ter. Puds
teendernes linguale overflader Emaljeoverfladen zetses i
30 sekunder. Skyl, og ter omhyggeligt

ANVENDELSE AF TATNINGSMIDDEL: Pafor et lag
Assure Plus® pa hver klargjort tand og stryg med henblik
pa penetration. Luftter let.

MEDF@LGENDE TRAD:

1. trin. Afskeer et stykke Retainium-trad efter behov.

2. trin. Foretag en 45° bgjning i gingival retning i enden
af skinnen, ca. 2-3 mm. Med bgjningen far traden korrekt
kontur, sa den sidder fast i bindemidlet og ikke flytter sig.
3. trin Brug en fladtang til at holde Retainium-skinnen i
den inciso-gingivale kant, stryg forsigtigt gingivalt ifalge
den linguale overflade.

4. trin. Hold Retainium-skinnen pa den flade kant med
samme fladtang og stryg forsigtigt i en kurveform bucco-
lingualt.

5. trin. Med tandtrad interproximalt holdes Retainium-
skinnen mod teendernes linguale overflade (fig. 5). Poler
skinnen mod teenderne for maksimal kontakt og binding
pa stedet.

Bemaerk: Hvis Bond A Braid eller Retainium®
anvendes pa gverste 1-1 eller 2-2, anbefales det at
integrere en gennemsigtig termoplastisk retainer
med Bond A Braid/ Retainium® -trad for at opna det
bedste resultat. Forst fastgeres retainer-traden, der
tages et hurtigt aftryk, hvorefter den termoplastiske
retainer kan konstrueres.

(@ Ma ikke genanvendes. Udstyr til engangsbrug

< @ Damp/stev, som dannes ved mikroabrasion af
rustfrit stal, kan irritere gjnene og andedraetsystemet

<@ Rustfrit stalstev er braendbart.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. patager
sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig

at veere defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc.
patager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller
efterfalgende, der skyldes brugen af eller manglende
kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er
brugerens ansvar at vurdere for brug, om produktet er
egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren patager sig
enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.
KUN ORDINATION: | henhold til amerikansk lovgivning
ma dette udstyr kun szelges eller ordineres af en
tandlaege.

05-DE GERMAN TRANSLATION

BAB2 - Original Bond A Braid aus Edelstahl,
RET fiir 0,011 Retainium und XLRET fiir 0,016
Retainium

INDIKATIONEN FUR DEN GEBRAUCH: Bond-a-
Braid® und Retainium® sind Lingualretainer-Drahte

zur Beibehaltung der Zahnposition nach einer
kieferorthopadischen Behandlung. Retainium kann bei
Patienten mit Nickelallergien angewendet werden.
Bond A Braid ist fiir Personen mit Nickelallergien

nicht indiziert. Retainium ist fir Personen mit
Titanunvertraglichkeit nicht indiziert.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG:
ZAHNSCHMELZ-VORBEREITUNG Polieren Sie die
Emailschicht mit der 1st & Final® Prophy-Paste. Zdhne
abspilen und trocknen. Polieren Sie die innenliegenden
Zahnoberflachen. Atzen Sie die Oberflache des
Zahnschmelzes fiir 30 Sekunden. Absptilen und
griindlich trocknen.

ANWENDUNG DES KLEBEHARZES: Tragen Sie eine
Schicht Assure Plus © griindlich auf jeden praparierten
Zahn auf und stellen Sie sicher, dass das Produkt gut

eindringt. Lufttrocknen lassen.

ANBRINGEN DES DRAHTES:

Schritt 1. Schneiden Sie ein Stiick Retainium-Draht auf
die gewlinschte Lange zu.

Schritt 2. Biegen Sie den Draht am Ende der Schiene
zum Zahnfleisch hin um 45 °(ca. 2-3 mm). Dies
unterstitzt die Konturierung des Drahtes und fixiert
diesen im Klebstoff, wodurch ein mdgliches Verrutschen
verhindert wird.

Schritt 3. Halten Sie die Retainium-Schiene (im
Schneidezahnbereich, zahnfleischseitig) mit einer flachen
Zange fest und formen Sie vorsichtig eine gingivale
Biegung, um den Draht an die linguale Oberflache
anzupassen.

Schritt 4. Halten Sie die das flache Ende der Retainium-
Schiene mit derselben flachen Zange fest und formen Sie
vorsichtig die bukkolinguale Biegung.

Schritt 5. Halten Sie die Retainium-Schiene mit
Zahnseide interproximal gegen die linguale Oberflache
der Zahne (Abb. 5). Bringen Sie die Schiene an den
Zahnen an und achten Sie dabei auf maximalen Kontakt,
um optimale Haftung zu gewahrleisten.

Hinweis: Wenn Bond A Braid oder Retainium®

in der oberen Zahnreihe in den Positionen 1-1

oder 2-2 wird, wird ), einen
dur ichti thermoplasti: 1 mit
Bond A i ini zu k bini , um beste

Ergebnisse zu gewahrleisten. Fixieren Sie dazu

zunéchst den Retainer-Draht, fertigen Sie dann einen

Abdruck an und konstruieren Sie anschlieBend lhren

thermoplastischen Retainer.

@ Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen
'erwendung vorgesehen.

Déampfe/Staub, die durch den Mikroabrieb von
rostfreiem Stahl entstehen, kénnen zu Reizungen der
Augen und der Atemwege fiihren.
< Edelstahlstaub ist brennbar.
GEWAHRLEISTUNG: Reliance Orthodontic Products,
Inc. verpflichtet sich, jegliche Produkte zu ersetzen,
die sich als mangelhaft herausstellen. Reliance
Orthodontic Products, Inc. bernimmt keine Haftung
fr direkte Schaden oder Folgeschaden, die sich aus
der unsachgemaRen Verwendung von Produkten bzw.
der Nichteinhaltung der Gebrauchsanleitung ergeben.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor
dem Einsatz sicherzustellen, dass das Produkt fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Alle
diesbeziglichen Risiken und Haftungsverpflichtungen
Ubernimmt der Anwender.
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: GemaR den
US-Bundesgesetzen darf dieses Gerat nur von einem
Zahnarzt oder nach zahnérztlicher Anordnung verkauft
werden.

06-EL GREEK TRANSLATION

BAB2 yia 1o TTpwtéTUTIO avoeidwro Bond A Braid,
RET yia 10 0.011 Retainium kai XLRET yia 10
0.016 Retainium

ENAEIZEIZ XPHEHZ: To Bond-a-Braid® kai To
Retainium® evdeikvuvTal yia Xprion wg oUppa
gUYKPATNONG YAWOOAG yia T ouyKpdTtnon Tng B€ong Tou
086vTog £TreiTa amd opBodovTiki) Bepateia. To Retainium
UTTOPEi va XpnoipoTroinBei o€ aoBeveig pe yvwoTh
aMepyia aTo VIKENIO.

To Bond A Braid dev evdeikvuTal yia dropa pe alAepyia
o710 vikéNio. To Retainium Sev evdeikvuTtal yia dropa pe
yvwoTh aAAepyia oTo TITAVIO.

OAHFIEX XPHEHE:

NPOETOIMAZIA AAAMANTINHE [MpogToipdoTe pe
TIPOPUAAEN TIG ETIQAVEIEG adapavTivng HE EAAPPOTTETPA
1st & Final®. ZeTAUveTe Kal oTEYVWOTE. AppoBoAroTe

TG v)\woclKég ETTIPAVEIEG TWV BOVTIWV. ASPOTTOINOTE

NV EMQAVEIR TNG aéupuv‘nvn; yia 30 deutepdAeTTTa.
ZeTTAUVETE Kal OTEYVWOTE EVOEAEXWG.

E®APMOIH THZ PHTINHZ ZYTKOAAHZIHZ:
EqappéoTe pl’u oTpwon Assure Plus® og kabe
TIPOETOIPACHEVO BOVTI KAl ATTAWOTE YIa Vo £Ea0PaNIOTE n
Sieioduon. ZTeEYVWOTE P aépa eEAAPPA.

NAPOXH ZYPMATOE:

Brjpa 1. KéyTe éva TuApa Tou oUppatog Retainium oto
£MBUPNTO PRKOG.

Brjpa 2. AuyioTe katd 45° pe ouAIkr KaTelBuvon oTo
TEAOG TOU VApBNKa, TrEPiTTOU 2-3 mm. AuTr n KUPTWON
BonBd To TTEpiypappa TOU GUPHATOG Kal TO KAEISWVEI GTO
TUYKOAANTIKG UAIKO, aTTOTPETTOVTAG OTTOIGSATIOTE TTIBavr|
oAiobnon.

Brjua 3. ZuykpatwvTag Tov vépenka Retainium vapBnka
amo TV AKpn TTPOG TOUG KOTITAPEG Kal Ta OUAX HE
ETTITTEDN TEVOQ, OXNUATIOTE ATTAAG pia KApTTUAN TTpog Ta
oUAa TTapopoIa JE TN YAWOOIKH ETTIQAVEIQ.

Brjpa 4. Kparwvrag tov vapBnka Retainium amé 1o
£TTiTTEd0 AKPO TOu Ye TNV idla £TTITTESN TTévoa, oXNUaATIoTE
aTraAd pia KapTTOAN pE OTOHOTOYAWOOTIKT KaTeUBuvon.

Bripa 5. XpnoigoTroiwvTag 1o VApa evBIGPEDT, KPATAOTE
Tov vapbnka Retainium évw oTn yAWoOIKr ETIQAVEIQ
Twv dovTiwv (gIK. 5). MupioTe To vapBnka TTPog Ta dovTIa
YIO VO JEYIGTOTIOINCETE TNV ETTAPR KAl TN GUYKOAANGN
oTn Béon Tou.

ZInueiwon: Av To Bond A Braid i} To Retainium®
Xpnoipotroindei ota dvw 1-1 A 2-2, cuvioTdTal

va evowpaTweei évag Siauyng BeppoTAaoTIKOG
ouyKpaTNTHPAG UE TOo cUppa Bond A Braid/
Retainium® yia BéATioTa aroteAéopaTa. ZuykoAAOTE
TPWTA TO CUPHA CUYKPATNONG, TPARRAETE Ypryopa
KOl HETA KATAOKEUAOTE TOV BEPUOTTAACTIKG
ouykpatnTipa.

(@ Mnv emmavaypnoipoTIoIEiTe. ZUOKEUN Wiag Xpriong

& @ O1 avaBupidoeig/kovig Trou TrapdyovTal aTé

TNV HIKPOTPIBM Tou avogeidwTou xdAuBa evaéxeTal

VO TTPOKAAECOUV EPEBIOHO TWV PATIWV KAl TOU
QAVATIVEUOTIKOU CUCTAPATOG

@ H kdvig Tou avogeidwTou XdAuBa eivar eUQAEKTN.
EFTYHZH: H Reliance Orthodontic Products, Inc.
avayvwpigel TNV euBivn TNG va AVTIKATAOTACE! TTPOIovVTa
£dv ammodeiyBei o1 gival eAaTTwpaTika. H Reliance
Orthodontic Products, Inc. dev gépel oudepia eubivn

YIa TUXOV CNUIEG 1) ATTWAEIEG, AUEDEG 1) ETTAKOAOUBEG,
TIoU amoppéouv aTmé T Xprion A Ty aduvapia xpriong
TWV TIPOIOVTWY OTTWG TIEPIYPAQETaL. MpIv atmd
Xpron, atoteAei euBuvn Tou XpAoTN va kaBopioel TV
KaTaAANASGTNTA TOU TTPOIGVTOG YO TN OKOTTOUHEVN XPAON.
O xproTng avaAapBavel KaBe Kivduvo Kal eubivn oe
OxEQN PE TO AVWTEPW.

RX ONLY: H opootrovdiakr vopoBeoia Twv H.M.A.
TTEPIOPICEl TNV TIWANGN QUTAG TNG CUOKEUNG O€ 1 KaTé
TrapayyeAia eTTayyeApaTia 0dovTIATPIKIG UYEITg.

07-ES SPANISH TRANSLATION
BAB2 para Bond-a-Braid original de acero
inoxidable, RET para Retainium de 0.011 y
XLRET para Retainium de 0.016
INDICACIONES DE USO: Bond-a-Braid® y Retainium®
estan disefiados para el uso como un alambre de
retencién lingual para retener la posicion del diente
después del tratamiento de ortodoncia. Retainium se
puede utilizar en pacientes con alergias conocidas al
niquel.
Bond-a-Braid no esta indicado para personas con alergia
al niquel. Retainium no esta indicado para personas con
alergias conocidas al titanio.
INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACION DEL ESMALTE Realice la profilaxis
de las superficies con la piedra pomez 1st & Final®.
Enjuague y seque. Realice el pulido de las superficies
linguales de los dientes con una arenadora. Realice
el grabado en la superficie del esmalte durante 30
segundos. Enjuague y seque bien.
APLICACION DE LA RESINA DE ADHESION: Aplique
una capa de Assure Plus® a cada diente preparado y
compruebe para asegurar la penetracion. Seque con aire
ligeramente.
COLOCACION DEL ALAMBRE:
Paso 1. Corte un trozo de alambre Retainium del largo
deseado.
Paso 2. Realice un doblez de 45° en direccion gingival al
final de la férula, aproximadamente 2-3 mm. Este doblez
ayuda a contornear el cable y lo fija en el adhesivo,
evitando cualquier posible deslizamiento.
Paso 3. Sosteniendo la férula de Retainium en su borde
incisogingival con un alicate plano, doble suavemente
hasta conseguir una curva gingival para que coincida con
la de la superficie lingual.
Paso 4. Sosteniendo la férula de Retainium sobre
su borde plano con el mismo alicate plano, doble
suavemente hasta conseguir una curva bucolingual.
Paso 5. Usando hilo dental de forma interproximal,
sostenga la férula de Retainium contra la superficie
lingual de los dientes (fig. 5). Frote la férula contra los
dientes para maximizar el contacto y adherirla en su
lugar.
Nota: Si se utiliza Bond-a-Braid o Retainium® en
los incisivos centrales superiores o los incisivos
laterales supenores se recomienda incorporar un

dor ter con el alambre
Bond-a-Bralleetalnlum@’ para obtener mejores
resultados. Primero, adhiera el alambre retenedor,
tome una impresion y luego elabore el retenedor
termoplastico.
@ No reutilizar. Dispositivo de un solo uso

Los humos/polvo generados por la microabrasion
del acero inoxidable pueden producir irritacion de los ojos
y el sistema respiratorio
@ El polvo de acero inoxidable es inflamable.
GARANTIA: Reliance Orthodontic Products, Inc.
reconoce su responsabilidad de reemplazar los
productos si se demuestra que son defectuosos.

Reliance Orthodontic Products, Inc.

no asume responsabilidad alguna por
darios o pérdidas, ya sean directos o
indirectos, que surjan del uso o de la
incapacidad para usar los productos como
se describe. Antes de usar el producto,

es responsabilidad del usuario determinar
si es adecuado para el uso previsto.

El usuario asume todo el riesgo y la
responsabilidad en relacion con ello.
VENTA BAJO RECETA MEDICA: Las
leyes federales de los EE. UU. exigen que
la venta de este dispositivo se realice solo
a través de un profesional odontoldgico o
por indicacion de este.

BAB2 pour le Bond A Braid original
en acier inoxydable, RET pour le
Retainium 0,011 et XLRET pour le
Retainium 0,016

MODE D’EMPLOI: Les fils de contention
linguale Bond-a-Braid® et Retainium® sont
destinés a préserver la position d’'une dent
aprés un traitement orthodontique. On
peut utiliser Retainium chez les patients
présentant une allergie connue au nickel.
Bond A Braid n’est pas indiqué chez les
personnes présentant une allergie au
nickel. Retainium n’est pas indiqué chez
les personnes présentant une allergie
connue au titane.
MODE D’EMPLOI:
PREPARATION DE L’EMAIL Polir les
surfaces de I'émail a I'aide d’une pierre
ponce 1st & Final®. Rincer et sécher.
Sabler les surfaces linguales des
dents. Mordancer la surface de I'émail
pendant 30 secondes. Rincer et sécher
soigneusement.
APPLICATION DE LA RESINE
ADHESIVE: appliquer une couche
d’Assure Plus® sur chacune des dents
préparées puis lisser pour assurer la
pénétration. Faire légérement sécher
alair.
POSE DU FIL:
Etape 1. Couper un morceau de Retainium
a la longueur souhaitée.
Etape 2. Replier 4 45° I'extrémité de
I'attelle de contention, en direction de la
gencive, sur environ 2-3 mm. Cette flexion
permet de modeler le contour du fil et de
le bloquer dans I'adhésif, ce qui 'empéche
de coulisser.
Etape 3. En tenant I'attelle de contention
Retainium par le bord inciso-gingival
a l'aide d’'une pince plate, former
délicatement une courbe au niveau
gingival pour reproduire celle de la surface
linguale.
Etape 4. En tenant I'attelle de contention
Retainium par le bord plat a I'aide de la
méme pince plate, former délicatement
une courbe au niveau bucco-lingual.
Etape 5. A 'aide de bourres de soie
placées en interproximal, plaquer l'attelle
de contention Retainium contre la surface
linguale des dents (fig 5). Brunir I'attelle
contre les dents pour optimiser le contact
puis coller.
Remarque : pour obtenir des résultats
optimaux quand on utilise des fils
Bond A Braid ou Retainium® sur les
incisives supérieures 1-1 ou 2-2, il
est recommandé d’incorporer une
contention transparente en plastique
au fil Bond A Braid / Retainium®. Coller
tout d’abord le fil de la contention,
réaliser une empreinte rapide puis
construire la contention en plastique.
@ Ne pas réutiliser. Dispositif a usage
unique

@ Les émanations / poussiéres
produites lors des micro-abrasions de
I'acier inoxydable peuvent provoquer une
irritation au niveau des yeux et des voies
respiratoires
<& La poussiére de I'acier inoxydable est
inflammable.
GARANTIE: 'entreprise Reliance
Orthodontic Products, Inc. reconnait
qu’elle est responsable du remplacement
des produits qui se sont avérés




défectueux. Reliance Orthodontic
Products, Inc. ne peut en aucun cas étre
tenue responsable d’'un(e) quelconque
dommage ou perte, direct(e) ou
accidentel(le), consécutif /ve a I'utilisation
ou a l'incapacité a utiliser le produit

tel que décrit. Avant son utilisation, il

est de la responsabilité du dentiste de
déterminer si le produit est adapté a
I'utilisation prévue. L'utilisateur assume
tous les risques et endosse toutes les
responsabilités qui en découleraient.
UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE:
en vertu de la loi fédérale des Etats-Unis,
cet appareil ne peut étre vendu que par
un professionnel de la dentisterie ou

sur prescription d’un professionnel de la
dentisterie.

09-HR CROATIAN TRANSLATION
BAB2 za originalnu pletenu Zicu
od nehrdajuceg celika RET za
Retainium od 0,011 i XLRET za
Retainium od 0,016
INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Bond-
a-Braid® i Retainium® namijenjeni su
upotrebi kao lingvalni Zi¢ani aparatici za
zube u cilju zadrzavanja polozaja zuba
nakon ortodontskog tretmana. Retainium
se moze koristiti kod pacijenata koji su
alergiéni na nikal.
Bond A Braid nije indiciran za osobe s
alergijom na nikal. Retainium nije indiciran
za osobe s poznatim alergijama na titan.
UPUTE ZA UPOTREBU:
PRIPREMA ENAMELA Profilirajte
povrsine cakline s plocicom 1st & Final®.
Isperite i osusite. Pjeskarite lingvalne
povrsine zuba. Obradite povr§inu cakline
jetkanjem od 30 sekundi. Temeljito isperite
i osusite.
PRIMJENA VEZNE SMOLE: Nanesite
jedan sloj Assure Plus® na svaki
pripremljeni zub i lagano prodite preko
njega kako biste osigurali prodiranje.
Lagano osusite zrakom.
POSTAVLJANJE ZICE:
1. korak Odrezite komad Retainium Zice
na Zeljenu duljinu.
2. korak Presavijte u kutu od 45 ° u smjeru
gingive na kraju udlage, priblizno 2-3
mm. Time se olak$ava oblikovanje Zice
i uévrdcivanje u ljepilo, te se sprjeCava
potencijalno iskliznuce.
3. korak Drze¢i Retainium udlagu
na njegovom utoru na gingivi, ravnim
klijestima njezno prevucite svinuce
gingivalno kako bi se podudaralo s
lingvalnom povrsinom.
4. korak Dok Retainium udlagu istim
ravnim klijestima drZzite na ravnom rubu,
lagano prevucite svinu¢e bukolingvalno.
5. korak Koriste¢i konac interproksimalno,
pridrZite Retainium udlagu na lingvalnu
povrsinu zuba (slika 5). Ispolirajte udlagu
prema zubima kako biste maksimalizirali
kontakt i zalijepili na predvideno mjesto.
Napomena: Ako se na gornjim 1-1 ili
2-2 koristi Bond A Braid ili Retainium®,
preporuca se da se aparati¢ ugradi sa
zicom Bond A Braid / Retainium® kako
bi se postigli najbolji rezultati. Prvo
zalijepite Zicu aparatic¢a, napravite brz
otisak, a zatim oblikujte termoplasti¢ni
aparatic.

Nemojte ponovno koristiti. Uredaj za
jednokratnu upotrebu

< Isparavanja / prasina nastala

mikro-abrazijom od nehrdajuceg celika
mogu uzrokovati nadrazenost ociju i
di$nog sustava

& Prasina od nehrdajuceg celika je
zapaljiva.

JAMSTVO: Tvrtka Reliance
Orthodoxontic Products, Inc. prihvac¢a
svoju odgovornost za zamjenu proizvoda
ako se dokaZe da je neispravan. Tvrtka
Reliance Orthodoxontic Products, Inc.
ne prihvaca odgovornost za bilo kakvu
Stetu, izravnu ili posljedi¢énu koja proizlazi
iz upotrebe ili nemoguénosti upotrebe
proizvoda kako je opisano. Odgovornost
je korisnika prije upotrebe utvrditi
prikladnost proizvoda za namjeravanu

uporabu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u
tom pogledu.

SAMO RX: Americki savezni zakon ograni¢ava ovaj
uredaj na prodaju od strane stomatolo$kog stru¢njaka
ili po njegovom nalogu.

10-HU HUNGARIAN TRANSLATION

BAB2 az eredeti rozsdamentes acél Bond A

Braidhez, RET a 0.011 Retainiumhoz és
XLRET a 0.016 Retainiumhoz

HASZNALATI UTASITAS: A Bond-a-Braid® and A
Retainium® huzalokat lingvalis régzitésre tervezték

a fogak helyzetének rogzitéséhez fogszabalyzast
kovetéen. A Retanium nikkelallergidban szenvedd
paciensek esetén is hasznalhato.

A Bond A Braid nem hasznéalhaté nikkelallergiaban
szenvedd paciensek esetén. A Retanium nem
hasznalhaté titaniumallergiaban szenvedd paciensek
esetén.

HASZNALATI UTASITAS:

ZOMANC ELOKESZITESE Polirozza meg a zoméanc
fellletét 1st & Final® habkével. Oblitse és szaritsa
meg. Homokfuvéval fjja le a fogak lingvalis oldalat.
Csiszolja a zomanc fellletét 30 masodpercig.Oblitse és
alaposan szaritsa meg.

A ROGZITOGYANTA HASZNALATA: Vigyen fel egy
réteget az Assure Plus® gyantabél minden el6készitett
fogra és kenje el, hogy mindenhova bejusson. Enyhén
szaritsa levegével.

HUZAL FELVITELE:

1. Lépés Vagjon egy darab Retainium huzalt a kivant
hosszusagura.

2. Lépés Hajlitsa meg 45°-0s szégben gingivalis
irdnyban a sin végéitél 2-3mm-re. Ez a hajlitas elésegiti
a huzal illeszkedését és rogzitését a ragasztdhoz,
megakadalyozva ezzel annak elcstiszasat.

3. Lépés Tartsa a Retainium huzalt az incizo-gingivalis
oldalan egy laposfogoval, 6vatosan hajlitsa meg
gingivalis iranyban hogy a gorbiilet a lingvalis fellilethez
illeszkedjen.

4. Lépés Tartsa a Retainium huzalt a lapos oldalanal
ugyanazzal a laposfogdval, 6vatosan hajlitsa meg
bukko-lingvalis iranyban.

5. Lépés A fogselymet interproximalisan hasznalva
huizza a Retainium sint a fogak lingvalis feliiletéhez (5.
abra). Csiszolja a sint a fogakhoz hogy maximalizalja
az érintkezést majd rogzitse a helyére.

Megjegyzés: A Bond A Braid vagy a Retainium®
felsé 1-1-es vagy 2-2-es fogaknal torténé hasznalata
esetén ajanlott egy attetsz6 termoplasztikus
ragaszt6 hasznalata a Bond A Braid/ Retainium®

I lokkal a legjobb er ény elérése ér ében.
Rogzitse el6szor a rogzitdé huzalt, készitsen

egy gyors lenyomatot majd allitsa 6ssze a
termoplasztikus ragasztot.

@ Ne hasznalja Ujra. Egyszerhasznalatos eszkoz.

A rozsdamentes acél mikrodorzsolésébd|
szarmazo flist/por irritalhatja a szemet és a
légzérendszert.
<@ Arozsdamentes acél por gyulékony.

JOTALLAS: A Reliance Orthodontic Products,

Inc. elismeri, hogy a bizonyitottan hibas termékek
cseréjének felelossége Gket terheli. A Reliance
Orthodontic Products, Inc. nem vallal felelésséget
semmilyen olyan kdzvetlen vagy kdzvetett karért
vagy veszteségért, amely a termékek nem leirds
szerint tértén6 hasznalatabdl ered. Hasznalat el6tt
a felhasznalo felel6ssége megallapitani, hogy a
termék alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatara.
A felhasznalo ezzel kapcsolatosan vallal minden
kockazatot és felel6sséget.

CSAK RX: Az Egyesiilt Allamok szévetségi torvényei
értelmében ez az eszkdz csak fogorvos szakember
altal vagy ilyen orvos rendelvényére értékesitheto.

11-IT ITALIAN TRAN ON

BAB2 per Bond A Braid in acciaio inossidabile
originale, RET per Retainium 0,011 e XLRET
per Retainium 0,016

INDICAZIONI PER L’'USO: Bond-a-Braid® e
Retainium® vengono utilizzati come filo per retainer
linguale per mantenere la posizione dei denti dopo

il trattamento ortodontico. Retainium pud essere
utilizzato in pazienti con allergie note al nichel.

Bond A Braid non ¢ indicato per soggetti con allergie al
nichel. Retainium non & indicato per soggetti con note
allergie al titanio.

PREPARAZIONE DELLO SMALTO Eseguire la
profilassi della superficie dello smalto con la pomice
1st & Final®. Risciacquare e asciugare. Sabbiare le
superfici linguali del dente. Mordenzare la superficie
dello smalto per 30 secondi. Risciacquare e asciugare

accuratamente.

APPLICAZIONE DELLA RESINA DI INCOLLAGGIO:
Applicare uno strato di Assure Plus® su ogni dente
preparato e ripassarlo per assicurarne la penetrazione.
Asciugare delicatamente con aria.
APPLICAZIONE DEL FILO:

Fase 1. Tagliare un pezzo di filo Retainium della
lunghezza desiderata.

Fase 2. Piegare a 45° in direzione della gengiva
all'estremita del filo, circa 2-3 mm. Tale piega aiuta
a sagomare il filo e lo fissa nell'adesivo, prevenendo
potenziali slitamenti.

Fase 3. Tenendo il filo Retainium sul bordo inciso-
gengivale con una pinzetta piatta, con delicatezza
formare gengivalmente una curva corrispondente alla
superficie linguale.

Fase 4. Tenendo il filo Retainium sul bordo piatto con
la stessa pinza piatta, formare delicatamente una curva
bocco-linguale.

Fase 5. Utilizzando il filo interdentale interprossimale,
tenere il filo Retainium contro la superficie linguale
del dente (fig. 5). Brunire il filo contro il dente per
massimizzare il contatto e incollare nella posizione
corretta.

Nota: Se Bond A Braid o Retainium® viene utilizzato
su 1-1 (i llare da t a ) 0 2-2
(mascellare da laterale a laterale) superiore, si
consiglia di incorporare un retainer termoplastico
trasparente al filo Bond A Braid/Retainium® per
risultati ottimali. Incollare ir i il filo
del retainer, eseguire un’impressione e quindi
costruire il retainer termoplastico.

(@ Non riutilizzare. Dispositivo monouso.

| fumi/la polvere generati dalla microabrasione
dell'acciaio inossidabile possono causare irritazione a
carico degli occhi e dell'apparato respiratorio.

@ La polvere di acciaio inossidabile & infiammabile.
GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc.
si assume la responsabilita per la sostituzione
dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosita.
Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume
responsabilita per eventuali danni o perdite, diretti
o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacita di
usare i prodotti cosi come descritti. Prima dell’'uso,

& responsabilita dell'utilizzatore determinare

I'adeguatezza del prodotto per I'uso previsto.
L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della
responsabilita legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge
federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo
dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

12-NL DUTCH TRANSLATION

BAB?2 voor originele roestvrijstalen Bond A Braid,
RET voor 0.011 Retainium en XLRET voor
0.016 Retainium

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Bond-a-Braid® en
Retainium® zijn bedoeld voor gebruik als linguaal
retentiedraad om de tandpositie te behouden na een
orthodontische behandeling. Retainium kan worden
gebruikt bij patiénten met een gekende nikkelallergie.
Bond A Braid is niet geindiceerd bij individuen met
een nikkelallergie. Retainium is niet geindiceerd bij
individuen met een gekende titaniumallergie.
GEBRUIKSAANWIJZING:

VOORBEREIDING GLAZUUR Reinig de
glazuuropperviakken met 1st & Final® puimsteen.
Spoel en droog. Zandstraal de linguale oppervlakken
van de tand. Ets het glazuuroppervlak gedurende 30
seconden. Spoel en droog grondig.

AANBRENGEN VAN GEBONDEN HARS: Breng één
laag Assure Plus® aan op elke geprepareerde tand en
strijk er goed over om penetratie te waarborgen. Aan
de lucht laten drogen.

PLAATSING DRAAD:

Stap 1. Snijd een stuk Retainium-draad af op de
gewenste lengte.

Stap 2. Maak een bocht van 45° in gingivale richting
aan het einde van de spalk van ongeveer 2-3 mm.
Met deze bocht kan de draad beter vorm worden
gegeven en in de lijm worden vastgezet, waardoor een
eventuele verschuiving wordt voorkomen.

Stap 3. Terwijl u de Retainium-spalk op de inciso-
gingivale kant houdt met een platte tang, maakt u
zachtjes een gingivale kromming gelijk aan het linguale
oppervlak.

Stap 4. Terwijl u de Retainium-spalk op de vlakke kant
houdt met dezelfde platte tang, maakt u zachtjes een
bucco-linguale kromming.

Stap 5. Gebruik flosdraad in de interproximale
contacten en houd de Retainium-spalk tegen het
linguale tandoppervlak (fig. 5). Polijst de spalk tegen
de tanden om contact te maximaliseren en verlijm deze

op zijn plaats.
Opmerking: Indien Bond A Braid of Retainium®
wordt gebruikt voor de maxillaire centrale
snijtanden of de maxillaire laterale snijtanden,
wordt aangeraden om een transparante
thermoplastische retainer te incorporeren met de
Bond A Braid/Retainium®-draad voor het beste
resultaat. Verlijm eerst de retentiedraad, neem
een gebitsafdruk en maak de thermoplastische
retentiedraad.
@ Niet opnieuw gebruiken. Apparaat voor éénmalig
gebruik

Dampen/stof afkomstig van roestvrijstalen
microabrasie kan irritatie aan de ogen en het
ademhalingsstelsel veroorzaken
@ Roestvrijstalen stof is ontvlambaar.
GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc.
erkent haar verantwoordelijkheid om producten
te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance
Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct
of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet
kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
voor gebruik te bepalen of het product geschikt is voor
het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico’s
en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.
ALLEEN RX: De federale wetgeving van de VS
beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht
van een tandarts.

13-NO NORWEGIAN TRANSLATION

BAB?2 for original Bond A Braid i rustfritt stal,
RET for 0.011 Retainium og XLRET for 0.016
Retainium

INDIKASJONER FOR BRUK: Bond-a-Braid®

og Retainium® er tiltenkt for bruk som en lingual
retainervaier for retensjon av tannstilling etter
ordodontisk behandling. Retainium kan brukes pa
pasienter med kjent nikkelallergi.

Bond A Braid er ikke indikert for personer med
nikkelallergi. Retainium er ikke indikert for personer
med kjent titanallergi.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

FORBEHANDLING AV EMALJEN Forbehandle
emaljeoverflaten med 1st & Final® pimpstein. Skyll,

og terk. Sandblas den linguale overflaten pa tennene.
Syreets emaljeoverflaten i 30 sekunder. Skyll og terk
grundig.

APPLIKASJON AV BONDINGRESIN: Pafor ett lag
med Assure Plus® pa hver preparerte tann, og stryk
over for & sikre penetrering. Tork lett med luft.
LEVERING AV VAIER:

Trinn 1. Skjeer av stykke Retainium-vaier i nsket
lengde.

Trinn 2. Gjer en 45° by i gingival retning mot enden av
splinten, omtrent 2-3 mm. Denne bayen hjelper med &
tilpasse vaieren, og laser den i adhesiven, som hindrer
mulig glidning.

Trinn 3. Mens du holder Retainium-splinten pa sin
inciso-gingivale kant med en flattang, kost forsiktig i

en gingival kurve for & matche den pa den linguale
overflaten.

Trinn 4. Mens du holder Retainium-splinten pa sin flate
kant med den samme flattangen, forsiktig kost i en
bucco-lingual kurve.

Trinn 5. Mens du bruker tanntrad interproksimalt,

hold Retainium-splinten mot den linguale overflaten

pa tennene (fig 5). Glatte splinten mot tennene for &
maksimere kontakt, og bond den pa plass.

Merk: Hvis Bond A Braid eller Retainium® brukes
pa ovre 1-1 eller 2-2, anbefales det at en retainer
av klar termoplast benyttes sammen med Bond

A Braid- / Retainium®-vaieren for best resultat.
Bond retainervaieren forst, ta et hurtiginntrykk og
deretter lag termoplastretaineren.

@ Ikke bruk pa nytt. Engangsenhet

<&@ Damp/stev som oppstar fra mikrosliping av
rustfritt stal kan irritere gyne og luftveiene

& Stov fra rustfritt stal er brennbart.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc.
anerkjenner sitt ansvar for & erstatte produkter hvis

de viser seg a veere defekt. Reliance Orthodontic
Products, Inc. patar seg intet ansvar for skader eller
tap, direkte eller falgeskader, som skyldes bruk av eller
manglende evne til & bruke produktene som beskrevet.
For bruk er det brukerens ansvar & vurdere egnetheten
til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren patar
seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Foderal lov i USA begrenser salg av denne
enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

14-PL POLISH TRANSLATION
BAB2 dla oryginalnego oplotu Bond A Braid ze
stali nierdzewnej, RET dla Retainium 0,011 i
XLRET dla Retainium 0,016
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bond-a-Braid®
i Retainium® sg przeznaczone do stosowania jako
retainer jezykowy do utrzymania pozycji zebéw po
leczeniu ortodontycznym. Retainium mozna stosowac
u pacjentéw ze stwierdzong alergig na nikiel.
Bond A Braid nie jest wskazany dla oséb uczulonych
na nikiel. Retainium nie jest wskazany dla oséb ze
stwierdzong alergig na tytan.
INSTRUKCJA UZYCIA:
PRZYGOTOWANIE SZKLIWA Przygotowa¢
powierzchnie szkliwa z uzyciem pumeksu 1st &
Final®. Wyptukac i wysuszy¢. Wypiaskowac jezykowe
powierzchnie zgbow. Wytrawi¢ powierzchnig szkliwa
przez 30 sekund. Doktadnie wyptukac i wysuszyc¢.
ZASTOSOWANIE ZYWICY KLEJACEJ: Natozy¢
jedna warstwe Assure Plus® na kazdy przygotowany
zab i rozsmarowac, aby zapewni¢ penetracje. Lekko
wysuszy¢ powietrzem.
ZAKELADANIE DRUTU:
Krok 1. Docig¢ drut Retainium na zadana diugos¢.
Krok 2. Na koncu szyny wykona¢ zgigcie pod katem
45° w kierunku dzigstowym, okoto 2-3 mm. To
zagiecie pomaga ksztattowac drut i blokuje go w kleju,
zapobiegajgc potencjalnemu $lizganiu.
Krok 3. Trzymajgc szyne Retainium za krawedz
brédkowo-dzigstowa ptaskimi szczypcami, delikatnie
uksztattowac krzywizne dzigstowo, aby dopasowac jg
do powierzchni jezykowej.
Krok 4. Trzymajgc szyne Retainium za jej ptaskg
krawedz za pomocg tych samych ptaskich szczypiec,
delikatnie uksztattowac krzywizne w kierunku
policzkowo-jezykowym.
Krok 5. Uzywajac nici dentystycznej pomiedzy
powierzchniami proksymalnymi, nalezy przytrzymac
szyne Retainium na powierzchni jezykowej zebow (ryc.
5). Przycisna¢ szyne do zebow, aby zmaksymalizowac
kontakt i uzyska¢ mocowanie na miejscu.
Uwaga: Jesli Bond A Braid lub Retainium®
jest uzywany na gérnych zebach 1-1 lub 2-2,
zaleca sig dotaczenie przezroczystego retainera
termoplastycznego do retainera Bond A Braid /

ini la najlep T 6w. Najpierw
przyklei¢ retainer, wykona¢ wycisk, a nastgpnie
skonstruowac retainer termoplastyczny.
(@ Nie uzywac ponownie. Wyr6b jednorazowego uzytku
@@ Opary / pyly powstajace w wyniku mikroscierania
stali nierdzewnej moga powodowac¢ podraznienie oczu i
uktadu oddechowego
@ Pyt ze stali nierdzewnej jest tatwopalny.
GWARANCJA: Reliance Orthodontic Products,
Inc. uznaje swojg odpowiedzialno$¢ za wymiane
produktéw, jesli okaze sie, ze sg wadliwe. Reliance
Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialno$ci
za jakiekolwiek szkody lub straty, bezposrednie lub
wtdrne, wynikajgce z uzytkowania lub niemoznosci
uzywania produktéw zgodnie z opisem. Przed
uzyciem uzytkownik jest odpowiedzialny za okreslenie
przydatnosci produktu do zamierzonego zastosowania.
Uzytkownik przyjmuje na siebie wszelkie zwigzane z
tym ryzyko i odpowiedzialnos¢.
PRODUKT DOSTEPNY TYLKO NA RECEPTE:
Prawo federalne Stanéw Zjednoczonych zezwala na
sprzedaz tego wyrobu wytgcznie przez dentyste lub na
jego zlecenie.

15-PT PORTUGUESE TRANSLATION

BAB2 para Bond A Braid original de ago
inoxidavel, RET para Retainium de 0,011 e
XLRET para Retainium de 0,016

INDICAGOES DE USO: Bond-a-Braid® e Retainium®
destinam-se a serem utilizados como um fio de
conteng&o lingual para manter a posigdo dentaria apés
tratamento ortodontico. Retainium pode ser usado em
pacientes com alergia a niquel.

Bond A Braid n&o é indicado para pessoas com alergia
a niquel. Retainium nao é indicado para pessoas com
alergia a titanio.

INSTRUCOES DE USO:

PREPARAGAO DO ESMALTE Faga a profilaxia das
superficies do esmalte com a pedra-pomes 1st &
Final®. Enxague e seque. Aplique jato de areia nas
superficies linguais dos dentes. Condicione a superficie
do esmalte por 30 segundos. Enxague e seque bem.
APLICAGAO DA RESINA SELANTE: Aplique uma
camada de Assure Plus® em cada dente preparado e
esfregue suavemente para garantir a penetragéo. Deixe
secar naturalmente.

COLOCAGAO DO FIO:
1° passo. Corte um pedaco de fio de Retainium no
comprimento desejado.
2° passo. Entorte a extremidade do splint em 45° na
diregéo gengival, aproximadamente de 2 a 3 mm. Esta
dobra ajuda a contornar o fio e o prende no adesivo,
evitando qualquer possivel deslizamento.
3° passo. Segurando o splint de Retainium em sua
extremidade inciso-gengival com um alicate de bico
chato, faga suavemente uma curva gengival para
coincidir com a da superficie lingual.
4° passo. Segurando o splint de Retainium em sua
extremidade plana com o mesmo alicate de bico chato,
faga suavemente uma curva bucolingual.
5° passo. Usando um fio dental de forma interproximal,
segure o splint de Retainium contra a superficie lingual
dos dentes (fig. 5). Alise o splint contra os dentes para
maximizar o contato e fixa-lo no lugar.
Observagdo: Se Bond A Braid ou Retainium® forem
usados nos superiores 11 ou 22, recomenda-se
que um ter asti p seja
incorporado ao fio de Bond A Braid/Retainium®
para obter melhores resultados. Primeiro, fixe o
fio de contencgao, faga um molde e, em seguida,
construa o contentor termoplastico.
@ Nao reutilize. Dispositivo de uso unico

Vapores/p6s gerados por microabrasao de ago
inoxidavel podem produzir irritagdo nos olhos e no
sistema respiratério
@ Pd de ago inoxidavel é inflamavel.
GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc.
reconhece a sua responsabilidade em substituir
os produtos em caso de comprovagéo de defeitos.
A Reliance Orthodontic Products, Inc. ndo se
responsabiliza por quaisquer danos ou perda, direta ou
consequente, decorrente do uso ou incapacidade de
uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é
responsabilidade do usuario determinar a adequagao
do produto ao seu uso pretendido. O usudrio assume
todos os riscos e responsabilidades em relagdo ao
mesmo.
VENDA SOB PRESCRICAO: A lei federal dos EUA
restringe este dispositivo a venda por ou a pedido de
um profissional odontoldgico.

16-RO ROMANIAN TRANSLATION
BAB2 pentru Bond A Braid original din otel

inoxidabil, RET pentru 0,011 Retainium si
XLRET pentru 0,016 Retainium

INDICATII DE UTILIZARE: Bond-a-Braid® si
Retainium® sunt destinate utilizarii ca fir de retinere
lingual pentru mentinerea pozitiei dintilor dupa
tratamentul ortodontic. Retainium poate fi utilizat la
pacientii cu alergii cunoscute la nichel.

Bond A Braid nu este indicat persoanelor cu alergii la
nichel. Retainium nu este indicat persoanelor cu alergii
cunoscute la titan.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

PREGATIREA SMALTULUI Efectuati profilaxia
suprafetelor smaltului cu primul agentul de slefuire

si Final®. Clatiti si uscati. Sablati suprafetele linguale
ale dintilor. Gravati suprafata smaltului timp de 30 de
secunde. Clétiti si uscati bine.

APLICAREA RASINII DE BONDING: Aplicati un strat
de Assure Plus® pe fiecare dinte pregatit si imprastiati
pentru a asigura penetrarea. Uscati usor la aer.
APLICAREA SARMEI:

Pasul 1. Taiati o bucata de sarméa Retainium la
lungimea dorita.

Pasul 2. Faceti o indoire de 45° intr-o directie gingivala
la capatul splintului, aproximativ 2-3 mm. Aceasta
ndoire ajuta la conturarea firului si il blocheaza in
adeziv, prevenind orice eventuald alunecare.

Pasul 3. Tinand splintul Retainium pe marginea
inciso-gingivala cu un cleste plat, alunecati usor pe o
curbd gingivala pentru a se potrivi cu cea a suprafetei
linguale.

Pasul 4. Tinand splintul Retainium pe marginea sa
plana cu acelasi cleste plat, alunecati usor pe o curba
buco-linguala.

Pasul 5. Folosind ata interdoximala, tineti splintul
Retainium pe suprafata linguala a dintilor (fig. 5).
Polizati splintul fata de dinti pentru a maximiza
contactul si a se fixa in pozitie.

Nota: Daca Bond A Braid sau Retainium® sunt
utilizate pe partea superioara 1-1 sau 2-2, se
recomanda incorporarea unui dispozitiv de fixare
termoplastic transparent cu firul Bond A Braid/
Retainium® pentru a obtine cele mai bune rezultate.
Legati mai intai firul de fixare, faceti o amprenta si
apoi construiti de fixare ter ic.
@ Nu refolositi. Dispozitiv de unica folosinta

Fumul/praful generat de
microabraziunea otelului inoxidabil pot
produce iritarea ochilor si a sistemului
respirator
< Praful din otel inoxidabil este inflamabil.
GARANTIE: Reliance Orthodontic Products,
Inc. Tsi recunoaste responsabilitatea de a
nlocui produsele daca se ca acestea ar fi
defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc.
nu isi asuma raspunderea pentru orice daune
sau pierderi, directe sau consecinte, rezultate
din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza
produsele asa cum este descris. Inainte de
utilizare, este responsabilitatea utilizatorului
sa stabileasca adecvarea produsului pentru
utilizarea intentionatd a acestuia. Utilizatorul
isi asuma toate riscurile si rdspunderea in
legéatura cu acestea.

NUMAI RX: Legea federala a S.U.A.
restrictioneaza vanzarea acestui dispozitiv
de catre sau la comanda unui profesionist
stomatologic.

17-SV SWEDISH TRANSLATION
BAB2 till original Bond A Braid i rostfritt

stal, RET till 0,011 Retainium och
XLRET till 0,016 Retainium

INDIKATIONER FOR ANVANDNING:
Bond-a-Braid® och Retainium® &r avsedda

att anvandas som en lingual tandstalining for
att behalla tandens position efter ortodontisk
behandling. Retainium kan anvéndas pa
patienter med ké&nda nickelallergier.

Bond A Braid &r inte indicerat for personer
med nickelallergier. Retainium ar inte indicerat
for individer med kanda titanallergier.
INDIKATIONER FOR ANVANDNING:
EMALJFORBEREDELSE profyla emaljytorna
med 1st & Final®-pimpsten. Skélj och torka.
Sandblastra de linguala ytorna pa téanderna.
Etsa emaljytan i 30 sekunder. Skélj och torka
grundligt.

TILLAMPNING AV BONDNINGSRESINER:
Applicera ett lager av Assure Plus® pa

varje férberedd tand och stryk éver for att
sakerstalla penetration. Luft torka latt.
TRADLEVERANS:

Steg 1. Klipp en bit av Retainium-trad till
onskad langd.

Steg 2. Gor en 45 ° bage i en gingival riktning
i slutet av skenan, ungefar 2-3 mm. Den har
bagen underlattar kontureringen av vajern och
laser in den i adhesivet och forhindrar méjlig
glidning.

Steg 3. Hall Retainium-skenan pa dess
inciso-gingivalkant med en platt tang, svep
forsiktigt en kurva gingivalt for att matcha den
linguala ytan.

Steg 4. Hall Retainium-skenan pa sin plana
kant med samma platta tang och svep
forsiktigt en kurva bucco-lingualt.

Steg 5. Anvand tandtrad interproximalt, hall
Retainium-skenan mot tdndernas linguala yta
(bild 5). Polera skenan mot tanderna for att
maximera kontakten och bonda pa plats.
OBS: Om Bond A Braid eller Retainium®
anvénds pa 6vre 1-1 eller 2-2

T deras att en inlig
termoplastisk retainer integreras med
Bond A Braid/Retainium ®-trad for basta
resultat. Bind retainertraden forst, ta ett
snabbt avtryck och konstruera sedan
termoplastretainern.

@ Ateranvand inte. Engangsprodukt

&> @ Rok/damm fran mikrondtning av rostfritt
stal kan ge irritation i 6gon och luftvagarna
<& Damm fran rostfritt stal ar brandfarligt.
GARANTI: Reliance Orthodontic Products,
Inc. erkanner sitt ansvar att ersatta produkter
om de visar sig vara defekta. Reliance
Orthodontic Products, Inc. Accepterar

inget ansvar for eventuella skador eller
forluster, direkt eller indirekt, som harrér fran
anvandning av, eller ofsSrméga att anvanda,
de beskrivna produkterna. Innan anvandning
ar det anvandarens ansvar att faststalla
produktens lamplighet for avsett bruk.
Anvéandaren patar sig alla risker och ansvar i
samband med detta.

ENDAST RX: Amerikansk federal lagstiftning
begransar denna anordning till forséljning
genom eller pa bestallning av en tandlakare.




